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T
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FACULTAD Y/O 
DEPENDENCIA

LABORATORIO 
Y/O 

DEPENDENCIA  
DESTINO

UBICACIÓN 
NOMBRE 
EQUIPO

UNIDAD SOLTECO SEISA
SUMINISTROS Y 

CONTROLES 
ELECTRÓNICOS S.A.

ADVANCED 
INSTRUMENTS SAS

AVANTIKA CESAR TABARES L Y CIA SAS ICL IMOCOM INDUTECSA
INSTRUMENTACIÓN Y 

SERVICIOS 
KASSEL GROUP METRICOM CASA HERMES ELECTRONICA I+D S.A.S.

EQUIPOS Y LABORATORIOS 
DE COLOMBIA

USM NUEVO RECURSOS CIMEX

1 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 
Tecnología en 

electricidad

Piso 3, Edificio 
Techne 

Osciloscopio de 
Almacenamiento 

Digital 
6

NO CUMPLE CON LA 
DIRECCIÓN URL EXACTA DE 
LA PÁGINA WEB EN DONDE 

SE TOMARON LOS 
CATÁLOGOS  Y NO CUMPLE 

HABILITANTE DEBIDO A 
QUE NO ANEXAN LOS 

CERTIFICADOS DE 
EXPERIENCIA Y NO CUMPLE 

CON LA GARANTÍA 

CUMPLE

NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 Y 
EN HABILITANTES NO 

CUMPLE POR LA 
CERTIFICACIÓN DE 

GARANTÍA

2 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 
Tecnología en 

electricidad

Piso 3, Edificio 
Techne 

Multímetro Digital 
True RMS.

6

NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS EN EL ANEXO 
3, ADEMÁS INCUMPLE CON 
LA DIRECCIÓN URL EXACTA 

DE LA PÁGINA WEB EN 
DONDE SE TOMARON LOS 
CATÁLOGOS Y NO CUMPLE 

CON EL HABILITANTE 
FALTA LA CARTA DE 

IMPORTACIÓN E INCUMPLE 
EL TIEMPO DE RESPUESTA E 

INCUMPLE CON LAS 
GARANTÍAS

NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS 
EN EL ANEXO 3 - NO CUMPLE EN 
LO HABILITANTE DEBIDO A QUE 
NO HAY CONCORDANCIA ENTRE 
LO SEÑALADO ENTRE LA CARTA 
DE GARANTÍA Y LO PLASMADO 

EN EL ANEXO TÉCNICO ES DECIR 
QUE ESTE FUE MAL 

DILIGENCIADO  INCUMPLIENDO 
EL NUMERAL  2.3.5. GARANTÍA 
MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS 

CUMPLE

 NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 
CON LA DIRECCIÓN URL 

EXACTA DE LA PÁGINA WEB 
EN DONDE SE TOMARON LOS 
CATÁLOGOS Y NO CUMPLE 

DEBIDO A QUE NO ANEXA EL 
CERTIFICADO DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA MARCA 
FLUKE 

 NO CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EN EL ANEXO 3, 
ADEMÁS CON LA 

DIRECCIÓN URL EXACTA DE 
LA PÁGINA WEB EN DONDE 

SE TOMARON LOS 
CATÁLOGOS Y NO CUMPLE 

HABILITANTE POR 
GARANTÍAS 

3 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 
Tecnología en 

electricidad

Piso 3, Edificio 
Techne 

Multímetro Digital 
True RMS 

registrador de 
datos. 

6

NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS EN EL ANEXO 
3 Y NO CUMPLE CON EL 
HABILITANTE FALTA LA 

CARTA DE IMPORTACIÓN E 
INCUMPLE EL TIEMPO DE 
RESPUESTA E INCUMPLE 

CON LAS GARANTÍAS

CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO 
CUMPLE EN LO HABILITANTE 

DEBIDO A QUE NO HAY 
CONCORDANCIA ENTRE LO 

SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 
GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 

ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

NO CUMPLE FALTAN 
REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS

 NO CUMPLE TÉCNCIAMENTE  
CON LA DIRECCIÓN URL 

EXACTA DE LA PÁGINA WEB 
EN DONDE SE TOMARON LOS 
CATÁLOGOS Y NO CUMPLE 

HABILITANTE DEBIDO A QUE 
NO ANEXA EL CERTIFICADO 

DE DISTRIBUCIÓN NO 
PRESENTAN CARTA DE 

DISTRIBUCIÓN DE FLUKE 

 CUMPLE TÉCNICAMENTE 
PERO NO CUMPLE 
HABILITANTE POR 

GARANTÍAS 

4 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 
Tecnología en 

electricidad

Piso 3, Edificio 
Techne 

SOLUCION 
INTEGRAL SISTEMAS 

DE POTENCIA
1

NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMIENTOS 

SOLICITADOS EN EL ANEXO 
3 Y NO CUMPLE CON EL 
HABILITANTE FALTA LA 

CARTA DE IMPORTACIÓN E 
INCUMPLE EL TIEMPO DE 
RESPUESTA E INCUMPLE 

CON LAS GARANTÍAS

 CUMPLE 

5 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 
Tecnología en 

electricidad

Piso 3, Edificio 
Techne 

SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE 
MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS 

ROTATIVAS POR 
SUBORDINACIÓN 

TECNOLÓGICA

6  CUMPLE 

6 TECNOLÓGICA
LABORATORIO DE 

PRODUCCIÓN
BLOQUE 5 TERCER 

PISO

PLANTA DE 
EXTRACCIÓN 

SÓLIDO LÍQUIDO Y 
LÍQUIDO-LÍQUIDO 

1  CUMPLE  

7 TECNOLÓGICA
LABORATORIO DE 

PRODUCCIÓN

EDIFICIO TECHNE 
PISO 3

LABORATORIO HAS
COMPRESOR 1

8 TECNOLÓGICA

Laboratorios y 
Talleres de 
Mecánica - 

LABORATORIO DE 
DISEÑO Y 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO-

PLÁSTICOS

Techne Segundo 
Piso

SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE 

ESCANEO 3D DE 
GRADO 

METROLÓGICO 

1

 NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - NO SE 

ENTREGA CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN CON 

TRAZABILIDAD 
INTERNACIONAL, NO TIENE 

CATALOGO PARA EL 
EQUIPO DE COMPUTO  

NO CUMPLE EN LO HABILITANTE 
DEBIDO A QUE NO HAY 

CONCORDANCIA ENTRE LO 
SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 

GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 
ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO 
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS EN LOS 

CATALOGOS, FALTA UN 
REQUERIMIENTO EN EL 

ANEXO 3 Y NO SE ENTREGA 
CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN CON 
TRAZABILIDAD 

INTERNACIONAL, ADEMÁS 
EN LOS HABILITANTES 
FALTAN EXPERIENCIA, 

TODAS LAS CARTAS Y NO 
SE EVIDENCIA SERVICIO 

POSTVENTA EN EL 
CERTIFICADO DE 

DISTRIBUCIÓN Y NO 
PRESENTA CARTA DE 

GARANTÍAS

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 
NO SE ENTREGA 
CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN CON 
TRAZABILIDAD 

INTERNACIONAL Y NO 
CUMPLE HABILITANTE FALTA 
EN LAS MARCAS EVIXSCAN 3D 

DEBIDO A QUE LA 
CERTIFICACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

EVATRONIX NO CUMPLE CON 
EL SERVICIO POSTVENTA - HP 

FALTA LA CARTA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA EL 
GRUPO ABSTRACT - 3D 

Systems FALTA LA CARTA DE 
DISTRIBUCIÓN PARA EL 

GRUPO ABSTRACT

NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS EN LOS 

CATALOGOS, NO SE 
ENTREGA CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN CON 
TRAZABILIDAD 

INTERNACIONAL Y NO 
CUMPLE CON LA 

EVALUACIÓN HABILITANTE 
POR LAS GARANTÍAS

NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS EN LOS 

CATALOGOS ADEMÁS NO 
INDICÓ LA MARCA Y 

MODELO DEL EQUIPO DE 
CÓMPUTO, SOFTWARE NI 
MESA MOTORIZADA EN EL 

ANEXO 3, Y EN LOS 
HABILITANTES NO 

PRESENTA CERTIFICADOS 
DE DISTRIBUCIÓN PARA 

LAS MARCAS MAFROTTO  Y 
DELL

9 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BÁSICAS 

Edificio Techne piso 
7 Laboratorio de 

Física Mecánica 1 y 
2

Solución integral: 
equipo para caída  

Libre Subordinación 
Tecnológica

1

 NO CUMPLE CON LA 
SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA 

Y NO CUMPLE EN LO 
HABILITANTE DEBIDO A QUE NO 
HAY CONCORDANCIA ENTRE LO 
SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 

GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 
ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

 CUMPLE 

10 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BÁSICAS 

Edificio Techne piso 
7  Laboratorio de 

Física Mecánica 1, 2 
y 3

 Solución Integral: 
equipo para 
movimiento 

uniformemente 
acelerado por 
Subordinación 
Tecnológica

1

NO CUMPLE CON LA 
SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA 

Y NO CUMPLE EN LO 
HABILITANTE DEBIDO A QUE NO 
HAY CONCORDANCIA ENTRE LO 
SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 

GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 
ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

 CUMPLE 

11 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BÁSICAS 

Edificio Techne piso 
7 Laboratorio de 

Física 
Electromagnética 1

Solución integral: 
Líneas 

equipotenciales 
1

 CUMPLE TÉCNICAMENTE 
PERO NO CUMPLE 

HABILITANTE DEBIDO A 
QUE LA CARTA DE 
DISTRIBUCIÓN NO 

PRESENTA SERVICIO 
POSTVENTA 

 NO CUMPLE ESTA POR 
DEBAJO DE LAS 

ESPECIFICACIONES ADEMÁS 
NO PRESENTAN CARTA DE 

DISTRIBUCIÓN DE 3B 
SCIENTIFIC PHYSICS Y 

PeakTech 

12 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Estereomicroscopio 1  CUMPLE 

CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO 
CUMPLE EN LO HABILITANTE 

DEBIDO A QUE NO HAY 
CONCORDANCIA ENTRE LO 

SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 
GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 

ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

 CUMPLE TÉCNICAMENTE 
PERO NO PRESENTAN CARTA 
DE DISTRIBUCIÓN DE MOTIC 

 CUMPLE 

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 
DEBIDO A QUE EN EL ANEXO 3 
INDICA UNA GARANTÍA DE UN 
AÑO, ADEMAS NO CUMPLE EN 

HABILITANTE LES FALTA 
CERTIFICACIONES DE 

EXPERIENCIA 

13 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Cabina de 
Extracción de Gases  

Sin Ducto
1

 NO CUMPLE FALTAN 
ESPEFICIFICACIONES 

TÉCNICAS Y NO CUMPLE 
CON EL CERTIFICADO DE 

DISTRIBUCIÓN NO INDICA 
EL SERVICIO POSTVENTA 

 NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES EN EL 

ANEXO 3 

NO CUMPLE NO SE PUEDE 
VALIDAR LA INFORMACIÓN EN LA 
PAGINA WEB Y NO CUMPLE EN LO 
HABILITANTE DEBIDO A QUE NO 
HAY CONCORDANCIA ENTRE LO 
SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 

GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 
ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

 NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE  FALTAN 

LOS ESTÁNDARES 
ESPECIFICADOS EN EL 

ANEXO 3 

NO CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS  EN LA FICHA 
TÉCNICA Y EN LA PÁGINA 
WEB NO SE EVIDENCIAN 

TODAS LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS REFERENCIADAS 
EN EL ANEXO 3 Y EN 

HABILITANTSE NO TIENE 
SERVICIO POSTVENTA EN 

EL CERTIFICADO DE 
DISTRIBUCIÓN

14 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Refractómetro 
Digital

1

NO CUMPLE FALTA ACLARAR QUE 
INCLUYA EL CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN EN  EL ANEXO 3 Y 
NO CUMPLE EN LO HABILITANTE 

DEBIDO A QUE NO HAY 
CONCORDANCIA ENTRE LO 

SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 
GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 

ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS 

 NO CUMPLE FALTA 
ACLARAR QUE INCLUYA EL 

CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN EN EL ANEXO 

3 

NO CUMPLE FALTA ACLARAR 
QUE INCLUYA EL CERTIFICADO 
DE CALIBRACIÓN ADEMÁS NO 

CUMPLE HABILITANTE LES 
FALTA CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, 

ADEMAS PRESENTA LA CARTA 
DE DISTRIBUCIÓN PERO LA 

VIGENCIA  PERO ESTA VENCIDA 
EL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y NO 

PRESENTA CARTA DE 
GARANTÍAS

15 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Bombas de Vacío 4

CUMPLE TÉCNICAMENTE PERO NO 
CUMPLE EN LO HABILITANTE 

DEBIDO A QUE NO HAY 
CONCORDANCIA ENTRE LO 

SEÑALADO ENTRE LA CARTA DE 
GARANTÍA Y LO PLASMADO EN EL 

ANEXO TÉCNICO ES DECIR QUE 
ESTE FUE MAL DILIGENCIADO  
INCUMPLIENDO EL NUMERAL  

2.3.5. GARANTÍA MINIMA 
OFERTADA DE 2 AÑOS

 CUMPLE  CUMPLE 

16 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Congelador 1

 NO CUMPLE FALTA DE 
CAPACIDAD (LITROS) - NO 

CUMPLE CON EL 
CERTIFICADO DE 

DISTRIBUCIÓN NO INDICA 
EL SERVICIO POSTVENTA 

 NO CUMPLE FALTAN 
ESPECIFICACIONES Y NO 

CUMPLE HABILITANTE SOLO 
HAY UN AÑO DE GARANTÍA 

EN EL ANEXO 3 

 NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 
DEBIDO A QUE NO SE PUEDE 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE 

LA REFERENCIA OFERTADA 
EN LA PÁGINA WEB E 

INCUMPLE EN LA CARTA DE 
DISTRIBUCIÓN DE BIOBASE 

FALTA SERVICIO POSTVENTA 

 CUMPLE 

17 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Centrífuga 1

NO CUMPLE EL ANEXO 3 
PRESENTADO NO SE ESPECIFICA 
EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS 

NECESARIOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO Y NO CUMPLE 
EN LO HABILITANTE DEBIDO A 
QUE NO HAY CONCORDANCIA 

ENTRE LO SEÑALADO ENTRE LA 
CARTA DE GARANTÍA Y LO 
PLASMADO EN EL ANEXO 

TÉCNICO ES DECIR QUE ESTE FUE 
MAL DILIGENCIADO  

INCUMPLIENDO EL NUMERAL  
2.3.5. GARANTÍA MINIMA 

OFERTADA DE 2 AÑOS 

 NO CUMPLE EN LAS 
ESPECIFICACIONES EN EL 

ANEXO 3 

NO CUMPLE  - VELOCIDAD 
INFERIOR A LO SOLICITADO 

ADEMÁS NO CUMPLE 
HABILITANTE LES FALTA 

CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA Y LAS CARTAS, 

ADEMAS DE ANEXAR EL 
CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN 
SE ENCUENTRA VENCIDA EL 31 

DICIEMBRE DE 2019 Y NO 
CUENTA CON SERVICIO 

POSTVENTA

18 TECNOLÓGICA
LABORATORIOS DE 
CIENCIAS BASICAS

Edificio Techne Piso 
7  Laboratorio de 
Química Aplicada

Autoclave 1

 NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE FALTAN 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 - 

NO CUMPLE CON EL 
CERTIFICADO DE 

DISTRIBUCIÓN NO INDICA 
EL SERVICIO POSTVENTA 

 NO CUMPLE - FALTAN 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EN EL ANEXO 3 

 NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 
DEBIDO A QUE NO SE 

ACLARAN LOS PROGRAMAS 
DE ESTERILIZACIÓN 

SOLICITADOS Y  EN LA 
CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE 

BIOBASE FALTA SERVICIO 
POSTVENTA 

 CUMPLE 

19 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 

Electrónica

EDIFICIO TECHNÉ
Piso 6

Lab. De 
Telecomunicaciones

Analizador de 
Espectro con 

Software 
SignalVuPC-EDU, 

Software DataVu-PC 
y Kit de antenas

1

CUMPLE TÉCNICAMENTE 
PERO NO HABILITANTE 

DEBIDO A QUE NO ANEXAN 
LOS CERTIFICADOS DE 

EXPERIENCIA Y NO CUMPLE 
CON LA GARANTÍA 

 CUMPLE TÉCNICAMENTE 
PERO EN HABILITANTES NO 

CUMPLE POR LA 
CERTIFICACIÓN DE 

GARANTÍA 

20 TECNOLÓGICA
Laboratorios de 

Electrónica 

EDIFICIO TECHNÉ
Piso 6

Lab. De 
Telecomunicaciones

Analizador de 
Señales

1  CUMPLE 

21 TECNOLÓGICA
Suelos -  

Pavimentos - 
Concretos 

Bloque 5 Modulo resiliente 1

22 TECNOLÓGICA
Suelos -  

Pavimentos - 
Concretos 

Bloque 5

Equipo para 
determinar la 

resistencia 
mecánica de los 

agregados gruesos 

1

 Jorge Patiño - CPS 
Laboratorios Facultad 

Tecnológica 

 Dolly Gallego - CPS 
Subcomité Laboratorios 

Facultad Tecnológica 

 Aprobó 
 José Cely - Coordinacor 

Líder Subcomité Laboratorios 
Facultad Tecnológica 

 Consolidó 
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